
Reagents | Reagenser
Reagenssit

PT500
pH 6.8 – 8.2 
Cl (f/c/t) 0.1 – 5.0 mg/l
Br 0.22 – 11.0 mg/l 
Alk 0 – 250 mg/l

PTM100
pH 6.8 – 8.0 
Cl (f/c/t) 0.5 – 5.0 mg/l
Br 1.1 – 11.0 mg/l

Caution!

GB

Forsigtig!
DK

SE

NO

FI

Varning!

Forsiktighet!

Varoitus!

Reagents for water–analysis only! Do not 
eat! Keep away from children! Store cool 
and dry! Clean tester properly before 
testing!

Reagenser kun til vandanalyse! Må ikke 
spises! Holdes væk fra børn! Opbevares 
køligt og tørt! Rengør testeren korrekt før 
testning!

Reagenser endast för vattenanalys! Får 
inte ätas! Hålls borta från barn! Förvaras 
svalt och torrt! Rengör testaren ordentligt 
före testning!

Reagenser kun for vannanalyse! Ikke 
spise! Hold unna barn! Oppbevares kjølig 
og tørt! Rengjør testeren ordentlig før 
testing!

Reagenssit ainoastaan vesianalyysiä 
varten! Ei saa syödä! Pidä poissa lasten 
ulottuvilta! Säilytä viileässä ja kuivassa! 
P u h d i s t a  te s te r i  ku n n o l l a  e n n e n 
testausta!

PT100 | PTM100*:
DPD 1 RAPID (free chlorine)
Phenol Red RAPID (pH)

Refill–Pack*:
TbsRD1pH60
30 x DPD 1 RAPID
30 x Phenol Red RAPID

*Optional
DPD 3 RAPID (total chlorine)
TbsRD350 (50 x DPD 3 RAPID)

PT100
pH 6.8 – 8.2
Cl (f/c/t) 0.1 – 6.0 mg/l
Br 0.22 – 13.2 mg/l

User Manual

Brugervejledning

Användarhandbok

Brukermanual

Käyttäjän käsikirja

Water Testing
Made in Germany

PT500*:
DPD 1 RAPID (free chlorine)
Phenol Red RAPID (pH)
Alkatest RAPID (Alkalinity)

Refill–Pack*:
TbsRD1pHAL60
20 x DPD 1 RAPID
20 x Phenol Red RAPID
20 x Alkatest RAPID

Dänisch

Schwedisch

Norwegisch

Finnisch

englisch
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1x DPD 1 Rapid 
   (DPD3 Rapid)

1x Phenol Red 
Rapid
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6no detergent!clean properly PT500
1x Alkatest

Free Cl = 1 x DPD 1
Total Cl = 1 x DPD 1 + 1 x DPD 3*

plus 2 Min.
Combined Cl = Total Cl – Free Cl

*optional

PT500 | Alkalinity
Conversion of Alkalinity to:
KS ₄.₃ mmol/l (x 0.02) 
°dH (x 0.056)
°eH (x 0.07) 
°fH (x 0.1)

!
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Very high chlorine levels will bleach out the 
DPD reagent and lead to colorless solution! 
DPD RAPID tablets leave a white residue on 
the bottom of the tester. This is normal and 
does not interfere with the measurement

Meget høje klorniveauer vil blegning af 
DPD-reagenset  og føre  t i l  far ve løs 
opløsning! DPD RAPID-tabletter efterlader 
en hvid rest på bunden af testeren. Dette er 
normalt og forstyrrer ikke målingen.

Mycket höga klorhalter bleker ut DPD-
reagenset och leder till en färglös lösning! 
DPD RAPID-tabletter lämnar en vit rest på 
testarens botten. Detta är normalt och stör 
inte mätningen.

Svært høye klornivåer vil bleke ut DPD-
reagenset og føre til fargeløs løsning! DPD 
RAPID-tabletter etterlater en hvit rest på 
bunnen av testeren. Dette er normalt og 
forstyrrer ikke målingen

E r i t t ä i n  ko r kea t  k l o o r i p i to i s u u d e t 
valkaisevat DPD-reagenssin ja johtavat 
värittömään liuokseen! DPD RAPID -tabletit 
jättävät testerin pohjalle valkoisen jäämän. 
Tämä on normaalia eikä häiritse mittausta.


